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Tisztelt Gazdasagi Szereplék!

A targyi kozbeszerzési eljaras keretében kiegészité tdjékoztatasra iranyuld kérdések érkeztek,
melyekre Ajanlatkérd a Kbt. 114. § (6) bekezdése alapjan az alabbi kiegészitd tajékoztatdsokat
adja.

Felhivjuk Tisztelt Ajanlattevék figyelmét, hogy a kiegészitd tajékoztataskérésekre adott valaszok
beépiilnek az ajanlattételi felhivds és a kdzbeszerzési dokumentumok rendelkezési koze, igy
azokkal egyiitt kezelendéek. Ajanlatteviknek az ajanlattétel sordan figyelembe kell venniiik azokat.

j & kérdés: Fenti eljiras keretében megjelent Kozbeszerzési Dokumentum részeként
szereplé miiszaki specifikicié eldirdsa szerint a tri-kalium EDTA 2ml csovek, valamint a
szérumcsivek egy része csavaros biztonsigi kupakkal legyenek ellitva, mig a 9ml
K2EDTA , a 9ml szérumecsé, valamint a Na-Citrikum és Na heparin csovek lehuizhaté
kupakkal rendelkezzenek?

Szeretnénk felhivni tisztelt Ajinlatkéré figyelmét, hogy tudomasunk szerint egyetlen cég
szabadalma jelenleg a csavaros biztonsagi kupak, ezaltal a tébbi Ajdnlattevire nézve ez a
kiiras ilyen formaban kizaré. Kérdésiink, hogy elfogadnak —e lehiizhaté biztonsagi kupakot
a csavaros kupak helyett, mellyel mds gyartok részvételét is lehetové teszik?

Ajdnlatkéré vidlasza: Ajanlatkéré e korben médositotta az ajanlattételi felhivast és a
kézbeszerzési dokumentumokat.

2. kérdés: A miiszaki specifikiciéban a vérvételi ti gyarto oszlopiban VACUETTE
megnevezés szerepel, ezt csak pontositani szeretnénk, hogy a Kiiré részérél nem elviris a
megnevezett tipusu tii megajinlisa, mivel ez ellentmond annak a kitételnek, hogy a gyarté
a ¢s0, a harang és tii esetében azonos legyen?
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Ajanlatkérd valasza: Ajanlatkérd e korben modositotta az ajanlattételi felhivast és a
kozbeszerzési dokumentumokat.

3. kérdés: A miiszaki specifikacié ,,egyéb minimumkovetelmények” fejezetében 2 db
vérsejt siillyedés vizsgilatara alkalmas, egyenként 100 féréhelyes automata téritésmentes
megajanlasa szerepel.



Cégiink tapasztalatai azt mutatjik, hogy az elvirt 2db legalibb 100 féréhelyes automata
kihelyezése az igényelt évi 70.000 db felhasznilt szérum cs6 mennyiségét tekintve
indokolatlan. A feltiintetett mennyiség atlag 180 db mintat feltételez naponta. A 180 db
minta megvizsgdlasa 2 db 100 férdhelyes automataval 6sszességében 30 perc vizsgalati idot
jelent feltételezve, hogy a 2 db 100 férdhelyes automata egyszerre egy idoben iizemel. A 180
db minta 3 db 60 féréhelyes automatival 24 perc egyidejii miikdodtetés esetében.
Elfogadnak —e alternativaként 3 db 60 féréhelyes automatit, mely dsszességében 10%
eltérést jelentene az Ajanlatkéro altal elvart férohelyekkel szemben, azonban 6sszességében
gyorsabb vizsgalati id6t eredményez?

Ajanlatkéré valasza: Ajanlatkér6 e korben modositotta az ajanlattételi felhivast és a
kozbeszerzési dokumentumokat.

4, kérdés: Kozbeszerzési dokumentum/A  beszerzés targya/miuszaki specifikacid
NATRIUM-CITRIKUM 3,2% 1,6 ML-2ML termék ESR (We-siillyedés) mérésére 2 db vérsejt
siillyedés vizsgdld automata téritésmentes megajanldsa sziikséges. Mindkét automata 100
férohelyes legyen. Ajanlattevd kiteles tovabba 3 db 32 vérvételi csé egyidejl centrifugalasara
alkalmas centrifugat is téritésmentesen megajanlati a szerzddés teljes idétartamara.

Elfogadhatd-e a 2 db 100 féréhelyes automata helyett 4 db 60 fér6helyes automata megajanlasa?

Ajinlatkérd vidlasza: Ajanlatkér6 e korben modositotta az ajanlattételi felhivast és a
kozbeszerzési dokumentumokat.

A kiegészité tajékoztatast az eredeti dokumentumokkal megegyez6 helyen a www.misek.hu —
Kozbeszerzések — zart vérvételi rendszer 2. elj. internetes helyrdl, koézvetleniil elektronikusan
elérhetdvé tette Ajanlatkérd.

Miskolc, 2017. januér 26.
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Dr. Szab6 Tamas Laszlo
ligyvéd
akkreditalt kozbeszerzési szaktanicsadd
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